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Siempre use elementos
de protección personal.

Previamente el
instrumental debe 

lavarse con 
BONZYME® Xtra Detergente 
Multienzimático para remover
material órganico (biocarga).

 

Antes de iniciar este protocolo, consulte en www.eufar.com
¿Cómo realizar limpieza con Detergente Multienzimático BONZYME® Xtra? 

1. Destape el medidor ubicado al lado 
izquierdo del envase.

2.  Haga presión al envase hasta 
obtener 50 mL  en el medidor.

3. Prepare  una dilución de PERIFAR® 
Qx en agua tibia (ejemplo 50 mL en 
500 mL).

4. Coloque el material completamente 
cubierto por la solución.

5. Tiempo de inmersión: 30 minutos a 
una hora , de acuerdo con el estado 
del material. 

6. Si el material presenta adherencias 
frótelo con cepillo o paño 
humedecido con PERIFAR® Qx  
diluido .

7. Enjuague los elementos con agua 
potable o destilada y seque.

8. Descarte el producto utilizado 
diariamente al desagüe.

Continúe con la desinfección o 
esterilización, según su protocolo.

Adquiera productos, protocolos complementarios, videos de uso, fichas técnicas y hojas de seguridad en:
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Nota: Para lavadoras automáticas o de 
ultrasonido

Prepare la cantidad requerida por la 
lavadora y tenga en cuenta la dilución 
indicada anteriormente.

QxQxPerifar

¿Cómo  desincrustar, remover óxido 
y renovar  el instrumental 

de acero inoxidable? 

Antes Después

�Ã�Ã� �É�™�À� �£�¤�¨���Å�Ø�é�¡���£�¤��


